Al Cesky metrologicky institut

PracoviSté:  Oblastni inspektorat Most, VI. Vancury 1428/7, 434 01 Most
tel. +420 476 104 330, fax. +420 476 105 460

POTVRZEN’i 0) OVVEVIVIENi
STANOVENEHO MERIDLA

Datum vydani: 3. ¢erven 2019 List I z 1 listu

Zakaznik: ESON s.r.o.

Krakovska 1346/15
110 01 Praha 1

Méridlo - druh: vaha s neautomatickou ¢innosti

Trida piesnosti: (ﬁlh)

Vyrobce: VAHY PRO, s r.o.

Typ: GX 22AL

Vyrobni ¢islo: T07130060

Evidenc¢ni ¢islo Neuvedeno

Specifikace: Max = 60 000 kg Min = 400 kg

e=20kg, d=20kg

Pouzité etalony: Sekundarni etalony hmotnosti tf. F2 2 mg - 5 kg, kalibraéni list €. 4151-KL-H0017-19,
kalibrovano CMI Ol Most.
Sekundarni egalony hmotnosti tf. M1 20 kg (100 ks), kalibracni list ¢. 4151-KL-H0011-18,
kalibrovano CMI OI Most.

Sekundarni etalony hmotnosti tfidy M1, VAHY PRO s.r.0. 500 kg (20 ks), 1000 kg (10
ks) kalibraéni list &. 6151-KL-H0094-19, kalibrovano CMI Jihlava.

Datum provedeni: 3. Cerven 2019
Misto provedeni:  ESON s.r.o., U Tonasa 172/2 , 403 31 Usti nad Labem

Vysledek: Metidlo ma pozadované metrologické vlastnosti a v souladu s § 9, odst. 2 zékona ¢.
505/1990 Sb., ve zn&ni pozdgjsich piedpist, a § 6 vyhlasky ¢. 262/2000 Sb., v platném
znéni, bylo opatieno ufednimi znackami na mistech uréenych v certifikatu o schvaleni
(resp. ES piezkousenfi) typu méfidla.

Platnost ovéfeni:  Doba platnosti ovéieni je stanovena vyhlaskou ¢. 345/2002 Sb. ve znéni pozdéjSich
predpist. Platnost ovéfeni zanika v pfipadech uvedenych v § 7, odst. 2 vyhlasky ¢.
262/2000 Sb. v platném znéni,

Ovéreni provedl:
> sl =

- 7
y

Reditel oblastniho inspektoratu:
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Petr Labaj Ing. Vitézslav Suchy

Toto potvrzeni nesmi byt bez pisemného souhlasu ovérujici laboratofe rozmnozovanoe jinak nez v celkovém poctu listi.
Potvrzeni o ovéient stanoveného méridla se vyddvd jako nepovinny doklad na zdkladé zvldstniho pozadavku zdkaznika.



